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“No hay que empezar siempre por la noción primera de 
las cosas que se estudian, sino por aquello que pueda 













































































































Las lentes de contacto (LC) son un medio muy difundido para corregir las ametropías,
estimándose más de 125 millones de usuarios en todo el mundo 1,2. Para adaptarlas se
recomiendaunaselecciónadecuadatantodelmaterialcomodelosparámetrosdelasLCpara
ocasionarelmínimoimpactosobrelasuperficieocular3,4.
Aunque existen diferentes guías clínicas o recomendaciones, cada fabricante suele
proporcionar elmétodo de cálculo para sus lentes que suelen estar condicionadas por los
parámetrosfabricadosylegítimosinteresescomercialesdecadafabricante.
ExistendosgrandestiposdeLC, lashidrofílicas(quetienenaguaenelpolímero)y lasrígidas
permeables a los gases (RPG) que no incorporan agua en el polímero5. El proceso de
adaptaciónyelcálculodesusparámetrosesmuydiferenteparaestasdosgrandesfamiliasde
LC4. También pueden definirse 3 grandes parámetros para calcular en un proceso de






que si su magnitud varía se tratará de lentes asféricas. Los valores pueden oscilar
desde6,50mmhasta10,00mm,dependiendodelfabricante.


















2. Diámetro total: es el tamaño total de la lente, se expresa enmilímetros siendo su
valorestándarde14,00mm.Siempre tieneque sermayorqueeldiámetrocorneal,
sobrepasandoellimboyapoyandoenlaconjuntivabulbarenlazonaescleral.
3. Potencia: lapotenciade la lenteestádeterminadapor losradiosanterioryposterior
asícomodelmaterialdelalente(índicederefracción).Elrangoabarcaprácticamente
todas las potencias, aunque a mayor frecuencia de reemplazo de las LC hay más
limitaciones en la disponibilidad de parámetros. Dependiendo de la ametropía del
pacientepuedenemplearseLCHesféricasotóricas.
Porejemplo,enelcasodelaadaptacióndelentesRPGelcálculodelradioesmáscríticoque




sódica y valorando la cantidadde lágrimaentre la lente y la córnea anivel central,medioͲ
periféricoyenelborde4.
Otroparámetro relevanteeseldiámetrode la lente,enelquenuevamente lasdiferencias
entre lentes RPG e LCH son relevantes. Las lentes hidrofílicas tienen que presentar un
diámetrosuperioralcornealnormalmenteentre14,00y14,50mmsinqueseaunvalorcrítico
en la mayoría de las adaptaciones refractivas. Si bien, las LC tóricas suelen fabricarse con
diámetros ligeramente mayores que las esféricas para mejorar su estabilización sobre la











potenciassuperioresa±4,00dioptrías.Además,enelcasode laadaptaciónde lentesRPG la
potenciadelmeniscolagrimalsituadoentrelacórneaylalentetienequesertenidoencuenta
paraajustarlarefraccióndeformaadecuada4,7.
Otros parámetros interesantes a la hora de adaptar lentes de contacto son la elección del
material,régimendeuso,reemplazo,etc.queexceden losobjetivosdeestetrabajoyqueel









exactamente1,0mmmayorque lamediade laqueratometríamedia)por loquenoes fácil
paraunprofesionalnovel identificar con seguridad losparámetrosde las lentes adecuados
hasta adquirir una experiencia mínima, que le permita gestionar la tolerancia clínica para
clasificarunaadaptacióncomoóptima.
Además,tanto lasrecomendacionesde losfabricantescomo laspautasgeneralesenalgunas
guías generalistas 3,5 no presentan estudios clínicos que contrasten el grado de acierto o

















Disponer de una herramienta informática, validada clínicamente que permita ayudar en el
procesodecálculode losparámetrosprincipalesde las lentesdecontacto(radio,diámetroy
potencia)podríasermuy interesanteparaayudara losprofesionalesnovelesoprincipiantes,
así como a los futuros estudiantes de optometría, a afrontar con mayor seguridad sus
adaptaciones.
Por tanto, el objetivo de este trabajo fin de máster es diseñar, programar y validar













































hidrofílica y RPG tanto esférica como tórica a partir de los datos clínicos de los
candidatosausarLC(queratometríayrefracciónprincipalmente).
2. Diseñar una herramienta informática que recoja estos cálculos de forma fácil e
intuitiva.
3. Comparar retrospectivamente la propuesta de la herramienta informática con una






































Cálculo del radio base: la fórmula empleada en nuestro programa ha sido
k+0,05;siendokelvalordelmeridianomásplanodelacórneaenmilímetros.




cuenta el valor esférico de la refracción y el astigmatismo refractivo y su
relaciónconelcorneal,realizandolossiguientescálculos:























ܴܾ ൈ ͲǤͲͲͳ െ
݊ܮ݃ݎ݅݉ܽ െ ݊ܮܥ















ሺͳ െ ܧݏ݂݁ݎܽ݂݃ܽܽ ൈ ݀ݒሻ
Siendodv=ladistanciaalvérticeenmetros.
ܲ݋ݐ݁݊ܿ݅ܽܣ݊ݐ݁ݎ݅݋ݎܪ݋ݎ݅ݖ݋݊ݐ݈ܽ ൌ ܲܶ݋ݐ݈ܽ െ ܲܲ݋ݏݐ݁ݎ݅݋ݎܪ݋ݎ݅ݖ݋݊ݐ݈ܽ

ܲ݋ݐ݁݊ܿ݅ܽܣ݊ݐ݁ݎ݅݋ݎܸ݁ݎݐ݈݅ܿܽ ൌ ܲܣ݊ݐ݁ݎ݅݋ݎܪ݋ݎ݅ݖ݋݊ݐ݈ܽ ൅ ܣݏݐ݃ܫ݊݀ܯܮ
ܲ݋ݐ݁݊ܿ݅ܽܶ݋ݐ݈ܽܪ݋ݎ݅ݖ݋݊ݐ݈ܽ ൌ ܲܣ݊ݐ݁ݎ݅݋ݎܪ݋ݎ݅ݖ݋݊ݐ݈ܽ ൅ ܲܲ݋ݏݐ݁ݎ݅݋ݎ݄݋ݎ݅ݖ݋݊ݐ݈ܽ
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12,50 a 14,50mm. El valor propuesto en el programa es de 14,00mm por
defecto.
Cálculode lapotencia: lapotencia sedeterminóapartirde la refraccióndel





ሺͳ െ ݌݋ݐ݁݊ܿ݅ܽ݁݊݂݃ܽܽ ൈ ݀݅ݏݐܽ݊ܿ݅ܽݒ±ݎݐ݅ܿ݁ሻ

3.2.2CálculosempleadosenlasLCHtóricas





Cálculo del diámetro total: El valor escogido por defecto para las lentes
hidrofílicastóricasfuede14,50mm.
Cálculo de la potencia: al igual que en las lentes esféricas, la potencia se






ሺͳ െ ݁ݏ݂݁ݎܽ݂݃ܽܽ ൈ ݀݅ݏݐܽ݊ܿ݅ܽݒ±ݎݐ݅ܿ݁ሻ
ܥ݈݅݅݊݀ݎ݋ܮܥ ൌ
݈ܿ݅݅݊݀ݎ݋݂݃ܽܽ ൅ ݁ݏ݂݁ݎܽ݂݃ܽܽ
ሺͳ െ ሺ݈ܿ݅݅݊݀ݎ݋݂݃ܽܽ ൅ ݁ݏ݂݁ݎܽ݂݃ܽܽሻ ൈ ݀ݒሻ െ ܧݏ݂݁ݎܽܮܥ

3.2. ENTORNODEDESARROLLODESOFTWARE
Para el desarrollo del programa de ayuda al cálculo de LC incluido en este trabajo se han
utilizadolossiguienteslenguajes,entornosyherramientas.
Como lenguaje de programación se ha elegido Java™, creado por Sun Microsystems a
principiosde los90 ydistribuido actualmenteporOracle. Las razonesde esta elección son
múltiples:
a) Al utilizar un código intermedio de ejecución independiente de máquina, permite
desarrollodesoftwaremultiplataforma,sisedisponeparalaplataformadetrabajode
la correspondiente Máquina Virtual Java (JVM) para poder interpretar el código
intermedio (bytecode) sobre la arquitectura concreta en que se quiera ejecutar el
programa. Esto facilita la ejecución tanto en entornos de escritorio como entornos
móvilesoweb.LaversióndeJavaempleadaenestetrabajoeslaJavaSE1.610.
b) Pertenece a la familia de lenguajes orientados a objeto, lo que facilita una
programación segura y eficiente de aplicaciones, siguiendo la metodología de
modeladoydesarrollobasadaen clases,quepermitenencapsular lanaturalezayel







facilitan el desarrollo modular de aplicaciones y la integración de soluciones con
entornosdedatosyprocesoyaexistentes.
d) Existenexcelentesentornosintegradosdedesarrollo(IDE)quefacilitanenormemente





complementos que facilitan el desarrollo de programas en diversos lenguajes de
programación, tanto para aplicaciones de escritorio como para aplicaciones móviles o
aplicaciones web. En este trabajo se ha empleado el Standard SDK (Kit de Desarrollo de
Software),orientadoa laprogramacióndeaplicaciones Javanoempresariales,dadoque los
programas que se han desarrollado no exigen un desarrollo basado en componentes y se
puedenconstruirsiguiendounenfoquesencillousandolaediciónestándardeJava.







ParacadatipodeLCsehadiseñadounaclase Javaquecontiene losparámetrosde la lente,
almacenadascomoatributosde laclase,asícomoelcomportamiento, representadopor los
métodosdelaclase.
Cada aplicación se implementapormediodeuna clasede aplicación Javaque contieneun
métododeentrada‘main’que lahabilitaparaserejecutadacomoaplicaciónJava.Desdeese
métodose llamaalconstructorde laclase,encuyocuerposecrean,configuranyactivan los
componentesSwingde la interfazgráficanecesariosencadacaso.Siguiendounesquemade






Sehaconstruido tambiénunaaplicación Javapara importaryprocesardatosdepacientesy
prescripcionesdeLCexistentes,decaraapodervalidarlosalgoritmosempleadosennuestros
programasparaelcálculodelasLCypoderasígenerarelanálisisestadísticoquesepresenta





Optometríadel IOBA,de loscuales178seadaptaroncon lenteshidrofílicasy114con lentes




Los datos se recogieron en una hoja de Microsoft Office Excel 2007 (Windows 7) para su
posterioranálisis conelprogramaSPSS15.0paraWindows.Se comprobóque losdatosno
seguíanunadistribuciónnormalcon laPruebadeKolmogorovͲSmirnovpor loqueseempleó
unanálisisnoparamétricoparaelcontrastedehipótesisdeigualdadenmuestrasrelacionadas
(mediante la prueba de los rangos de Wilcoxon, tomando P<0,05 como estadísticamente





























































Calculada Ͳ2,61±2,52 8,42±0,26 14,00± 0,00
Adaptado Ͳ2,87±2,44 8,59±0,06 14,15± 0,10
P <0,01 <0,01 <0,01
LCHSi
Tóricas
Calculada Ͳ1,54±3,32 Ͳ1,47 ±0,86 91,37 ±69,09 8,56±0,36 14,50±0,00
Adaptado Ͳ1,59±3,48 Ͳ1,26±0,85 103,7 ±65,58 8,64±0,17 14,42±0,16
P 0,020 0,166 0,107 0,173 <0,01
LCH
Esféricas
Calculada Ͳ1,40±3,20 8,54±0,26 14,00±0,00
Adaptado Ͳ1,53±3,06 8,61±0,15 14,12±0,16
P <0,01 <0,01 <0,01
LCH
Tóricas
Calculada Ͳ0,91±4,15 Ͳ1,84 ±1,08 90,09 ±67,90 8,52±0,25 14,50±0,00
Adaptado Ͳ1,06±4,08 Ͳ1,79 ±1,03 114,5 ±67,71 8,57±0,15 13,92±1,40
P 0,020 0,166 0,107 0,173 <0,01
LCRPG
Esféricas
Calculada Ͳ5,04±7,25 7,59±0,25 9,20±0,00
Adaptado Ͳ4,66±7,21 7,74±0,28 9,61±0,77
P 0,022 <0,01 <0,01
LCRPG
Tóricas
Calculada Ͳ4,10±6,84 1,77 ±1,14 105,6 ±68,29 7,48±0,24 9,60±0,00
Adaptado Ͳ3,65±6,33 Ͳ1,35 ±0,33 77,00 ±41,77 7,83±0,22 9,52±0,18












































Figura5.ͲGradodeacuerdoentreelvalordel radio calculadoyadaptadopara lentesblandas (diferenciamedia
0,11±0,28conlímitedeacuerdode0,66aͲ0,43mm)existiendounacorrelaciónlinealsignificativa(r=0,72P<0,01)y
























































ciencias y especialmente en ciencias de la visión, como puede ser el cálculo de lentes
intraoculares, en el que los fabricantes disponen de diferentes herramientas para calcular
estaslentes.
Sinembargo,noes frecuenteque losprincipales fabricantesde lentesdecontactoofrezcan
estetipodeherramientasparaadaptarsusproductosconfinesrefractivos,siendomáscomún
para ayudar en la adaptación de casos complejos 14,15,16. A nivel clínico las principales
recomendacionesserefierenacálculosparaelegirelradiodelalente,yaseablandaoRPG,y
después el profesional debe valorar la adaptación en base al comportamiento estático y
dinámicodelalentesobrelasuperficieocular4,aspectoquerequiereciertapericia.
Con este Trabajo de Fin de Master se pretende llenar este hueco implementando una
herramienta informáticaqueno sólo cubra losaspectos teóricosde laadaptaciónde LC.Es
decir, laaproximaciónmatemáticaa loscálculosparaelegirelradio,potenciaydiámetrode
laslentesaadaptar,sinoqueporprimeravez,yaquenosehaencontradounanálisissimilar





incluso durante el periodo académico de estudiante. Ya que permitiría poner el foco en el









lagrimal,etc. suvalor seríamásorientativo,aunque ladiferenciamedia seamuypróximaa




profesional tienemás informaciónpara interpretar los resultadosquepuedaobtenerenun
proceso de adaptación. Por ejemplo, si la diferencia encontrada en su gabinete excede los
límitesdeacuerdocalculados,puede serunmotivodealertadealgúnposibleerror,queel










A pesar de que las fórmulas empleadas en el programa para realizar los cálculos de los
parámetros de las lentes no tienen una gran complicaciónmatemática, se han encontrado
dificultades debido a la exactitud numérica del programa, que distaba en ocasiones de los





programa, puede deberse a los parámetros fijos establecidos por el programa (índice de
refraccióndelágrimayLC)loscualesvariaránenmayoromenorgradoenfuncióndelpaciente






no se ha tenido en cuenta en esta versión del programa y que se podrá implementar en
futurasversionesparamejorarloscálculosdelosradiosypotenciasenlentesRPGtóricas.
Elprogramasehadiseñadopensandoenestudiantesoprofesionalesnovelesmáscomouna
herramienta de orientación y de cálculo, pero podría utilizarse de unamaneramás amplia
incorporandodatospersonalesy fichaclínicadecadapaciente.Actualmenteelprogramano








ortoqueratología, de manera que se pudieran disponer de herramientas que ayuden al
profesionalauncálculoprevioyqueaportensuvalidaciónclínica.
Sin embargo, dados los intereses legítimos de los diferentes fabricantes, quizá estas










































1. Adaptar LC requiere conocer sus parámetros así como el procedimiento de cálculo
para identificar los parámetros adecuados a cada futuro usuario, además de las




profesionales noveles en el proceso inicial hasta adquirir la destreza propia que se
adquiereconlaexperiencia.







adaptados. Sin embargo, futuros diseños y algoritmos pueden ser necesarios para
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ANEXOI


ImagenAnexo1.ͲCapturadelaconsolaJAVAdelaprogramación.


ImagenAnexo2.ͲVentanaconcálculodeparámetrosdeLCHesférica.
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
ImagenAnexo3.ͲVentanaconcálculodeparámetrosdeLCHtórica.


ImagenAnexo4.ͲVentanaconcálculodeparámetrosdeRPGesférica.

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
ImagenAnexo5.ͲVentanaconcálculodeparámetrosdeRPGesférica.

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